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Limpieza de equipo y humidificador en casa
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i Limpieza Humidificador
l*"’ - Humidificador e Sostenga el humidificador y
Equipo retirelo suavemente del

dispositivo.
o Adicionar agua tibia con un poco
de jabdn a la cubeta de agua.

Implementos Limpieza Equipo o Dejarlo por 5 minutos.
» Pafios Himedos( ¢ e Con un pafiito himedo e Con el cepillo de dientes lavar
e Agua Tibia &

limpiar la parte externa e las esquinas del humidificador.

» Jabon de pH Neutro interna (donde se coloca el

(Bebe) o jabon de manos humidificador) del equipo.
e Ceplillo de dientes

Enjuagar.
Dejar secar fuera de la luz solar.

Nota: No utilizar ni toallas, ni papel
higienico para secar el
humidificador.

Q No olvide desconectar el equipo de la
toma de corriente
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